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 محیطی مورد نیاز برای نصب منابع تامین اختلاف پتانسیلشرایط 

 :باشدبه شرح ذیل میاندازی و راه نصبلازم شرایط محیطی 

 اتاق  در هر اندازه مساحت  -1

  هرتس 50-60، تك فاز، ولت 200-240برق  -2

  وجود شبکه ارت -3


